
报告编号：W20220316-004

声明：除非另有说明，此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可，不可复制。

Add :上海市松江区明南路 85 号启迪漕河泾（中山）科技园 .紫荆园 10 号楼 邮编：201600
Add :浙江省金华市婺城区双林南街 168 号 邮编：321000
Tel:400-810-6969 E-mail:yanzhichen@welchmat.com

第 1 页 共 4 页

测 试 报 告

样品信息

样品名称 2,4-二羟基吡咯并[2,3-d]嘧啶 编 号 W20220316-004

样品重量 / 剂 型 /

收样日期 2022/3/16 测试期间 2022/3/16-2022/3/23

样品描述 /

测试需求

测试成分 2,4-二羟基吡咯并[2,3-d]嘧啶

参考标准

参考标准 无 标样
2,4-二羟基吡咯并[2,3-d]嘧

啶

仪器信息

测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 Thermo UltiMate 3000

 色谱条件：

色谱柱： 月旭 Ultimate® Polar RP(4.6×250mm,5μm)

流动相

流动相 A：NaH2PO4/Na2HPO4缓冲液（13mmol/L, pH=5.9）；

流动相 B：甲醇

时间（分钟） 流动相 A（%） 流动相 B（%）

0-12 90 10

20-25 0 100

28-35 90 10

柱温： 30℃

紫外检测器 230 nm



报告编号：W20220316-004

声明：除非另有说明，此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可，不可复制。

Add :上海市松江区明南路 85 号启迪漕河泾（中山）科技园 .紫荆园 10 号楼 邮编：201600
Add :浙江省金华市婺城区双林南街 168 号 邮编：321000
Tel:400-810-6969 E-mail:yanzhichen@welchmat.com

第 2 页 共 4 页

流动相的配置：

甲醇：抽滤，即得。

NaH2PO4/Na2HPO4缓冲液（13 mMol/L, pH=5.9）溶液 ：

精密称取 2.1596 g无水 NaH2PO4和 0.2839 g无水 Na2HPO4，用 100 mL超纯水溶解，得到浓度

为 0.2 mol/L的 NaH2PO4/Na2HPO4缓冲液（pH=5.9），准确吸取上述缓冲液 65 mL，用超纯水定容

至 1 L，混匀，即得。

 标准溶液的配置：

标准品溶液：精密称取标准品（客户提供）0.0010 g加入溶剂 3 mL溶解，混匀，备用。

溶剂为流动相 A:流动相 B=1:2。

 样品溶液的配置：

样品溶液：精密称取样品（客户提供）0.0010 g加入溶剂 3 mL溶解，混匀，备用。

溶剂为流动相 A:流动相 B=1:2。

 谱图和数据

（1）溶剂空白。

（2）2,4-二羟基吡咯并[2,3-d]嘧啶标准品。

流速: 1mL/min

进样量： 10μL

注意事项： 样品溶解度较小，称取约 1mg需至少用 3mL溶剂溶解
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（3）2,4-二羟基吡咯并[2,3-d]嘧啶样品。
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 结论：

使用月旭 Ultimate® Polar RP(4.6×250mm,5μm)色谱柱，在此色谱条件下检测，可以满足客户要

求。

日期: 2022/03/23


