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测 试 报 告  

样品信息 

样品名称 MTAG-A1 A2 项目编号 20230803-687 

样品批号 / 样品性状 液体 

收样日期 2023/08/04 测试期间 2023/08/21-08/28 

标样信息 

名称 规格 数量 

MTAG-A1 1 管 1 

MTAG-A2 1 管 1 

实验要求 

色谱柱稳定、异构体分离 

参考方法 

客户方法 

试剂信息 

试剂名称 级别 品牌 

乙腈 HPLC 级 月旭科技股份有限公司 

磷酸氢二钾 AR 级 上海麦克林生化股份有限公司 

   

仪器信息 

仪器厂家 仪器型号 

Waters Acquity 

1. 试验过程 

1.1. 色谱条件  

色谱柱： Ultimate AQ-C18（4.6×250 mm, 5 μm） 

流动相： 
A：20mmol/L 磷酸氢二钾（pH6.5） 

 B：乙腈 

流  速： 0.8 mL/min 

进样量： 10 μL 

柱  温： 30 ℃ 
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1.2. 溶液配制 

1.2.1. 流动相配制 

流动相 A：称取磷酸氢二钾取 3.48 g，加 900 mL 水溶解，用磷酸调节 pH 至 6.5； 

流动相 B：乙腈 

1.2.2. 样品溶液配制 

供试品 MTAG-A1：称取 1mg 样品，加入 1mol/L 盐酸溶液 1 mL 溶解，取 0.3 mL 溶液用流动

相 A 稀释至 1mL。 

供试品 MTAG-A2：称取 1mg 样品，加入甲醇溶解并稀释至 2 mL。 

2. 谱图和数据 

（1）MTAG-A1 

检测器： 紫外检测器 

检测波长： 254 nm 

洗脱程序 

时间（min） A（%） B（%） 

0 94 6 

10 94 6 

35 85 15 

40 50 50 

40.1 94 6 

50 94 6 

注意事项 A2 用甲醇无法完全溶解，需要过膜 
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（2）MTAG-A2 
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3. 结论 

使用月旭 Ultimate® AQ-C18（4.6×250 mm, 5 μm） 色谱柱在此色谱条件下测得的 MTAG-A1

及异构体分离度大于 1.5，且三天连续进样，未发现色谱柱损坏等现象，满足客户的检测要求。 

 

报告人:Tim 

审核人: Tim 

日  期: 2023/08/28 


