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测 试 报 告  

样品信息 

样品名称 依托度酸甲酯 项目编号 20231117-1085-01 

样品批号 \ 样品性状 \ 

收样日期 2023/11/21 测试期间 2023/11/21-10/25 

标样信息 

名称 规格 数量 

7-乙基色醇 mg 5 

3-氧代戊酸甲酯 mg 5 

8-去乙基依托度酸甲酯 mg 5 

1-甲基依托度酸甲酯 mg 5 

依托度酸脱羧物 EPJ mg 5 

依托度酸甲酯 EPK mg 10 

实验要求 

混标溶液，6 个物质能够基线分离 

参考方法 

无 

试剂信息 

试剂名称 级别 品牌 

磷酸 分析纯 国药 

乙腈 色谱纯 月旭 

仪器信息 

仪器厂家 仪器型号 

赛默飞 赛默飞 U3000 

1. 试验过程 

1.1. 色谱条件  

仪器信息 赛默飞 U3000 

色谱柱 月旭 Ultimate® XS-C18（4.6×250mm，5um） 
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1.2. 溶液配制 

1.2.1. 流动相配制 

乙腈：取色谱级乙腈，超声脱气，即得； 

0.1%磷酸：取磷酸 0.5ml，加 500ml 水溶解，超声脱气，即得； 

1.2.2. 样品溶液配制 

1.2.2.1  混合溶液：称取 7-乙基色醇，3 氧化戊酸甲酯，8-去乙基依托度酸甲酯，1-甲基依托度酸

甲酯，依托度酸脱羧物 EPJ 和依托度酸甲酯 EPK（主成分）适量，加乙腈溶解制成每 1ml 含依托

度酸甲酯 EPK（主成分）0.5mg，其他杂质分别含 10ug 的溶液； 

1.2.2.2 供试品溶液：称取供试品适量，加乙腈溶解制成每 1ml 含 1mg 的溶液； 

2. 谱图和数据 

 

流动相 
流动相 A：0.1%磷酸 
流动相 B：乙腈 

柱温 20℃ 

检测波长 225nm 

流速 1.0ml/min 

进样量 5ul 

洗脱程序 

时间/min 0.1%磷酸/% 乙腈/% 

0 43 57 

27 43 57 

30 10 90 

40 10 90 

40.1 43 57 

55 43 57 

注意事项 / 
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2.1 混合溶液检测图谱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 供试品溶液检测谱图 

2.2.1 放大图 
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2.2.2 满量程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 结论 

使用月旭 Ultimate® XS-C18（4.6×250mm，5um）色谱柱，在此色谱条件下，能满足客户检测

要求； 

报告人：Manle 

审核人：Wu XM 

日  期：2023/11/27 

 


